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Data inizio analisi: Data fine analisi:15/04/2019 06/05/2019

Data accettazione campione

CAMPIONE PERVENUTO IN LABORATORIO

Data campionamento 12/04/2019 Data fine campionamento: 12/04/2019

Prelievo eseguito da: Cliente

Metodo di campionamento: A cura del prelevatore

Punto di prelievo: c/o S.A.Ba.R. SpA

Descrizione campione: Spirulina Sabar Lotto Aprile

Committente: S.A.Ba.R. SpA Servizi Ambientali Bassa Reggiana Via Levata, 64 42017 NOVELLARA (RE)

ESITO ANALITICO

PARAMETRO U.M.ESITOMETODO LIMITIINC. MIS.0,100,100,100,10^ Arsenico UNI EN 13805:2014 + UNI EN
15763:2010

mg/kg<° 0,100,100,100,10^ Cadmio UNI EN 13805:2014 + UNI EN
15763:2010

mg/kg<° 1,3E51,3E51,3E51,3E5^ Conteggio Colonie 30 °C ISO 4833-1:2013 UFC/g° 10101010^ Conta Coliformi a 30°C ISO 4832:2006 UFC/g<° 10101010^ Conta Escherichia  coli betaglucuronidasi positivo ISO 16649-2:2001 UFC/g<° 0,100,100,100,10^ Mercurio UNI EN 13805:2014 + UNI EN
15763:2010

mg/kg<° 0,100,100,100,10^ Piombo UNI EN 13805:2014 + UNI EN
15763:2010

mg/kg<° AssenteAssenteAssenteAssente^ Ricerca salmonella spp. UNI EN ISO 6579-1:2017 p/a su 25° 10101010^ Conta Stafilococchi coagulasi-positivi a37°C(staphylococcus aureus e altre UNI EN 13137:2002 UFC/g<° 5555Alfatossina B1 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 5555Alfatossina B2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 5555Alfatossina G1 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 5555Alfatossina G2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 5555Somma alfatossine B1, B2, G1, G2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 90909090Ocratossina A MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 150150150150Fumonisina B1 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 150150150150Fumonisina B2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<°

Legenda:
° Analisi Subappaltata
# Valore fuori dai limiti di legge previsti

Documento valido a tutti gli effetti di legge ai sensi di:
R.D. 1-3-1928 n. 842 (Regolamento per l’esercizio della professione di chimico)
DPR 328/2001
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PARAMETRO U.M.ESITOMETODO LIMITIINC. MIS.150150150150Somma Fumonisine B1, B2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 800800800800Desossinivalenolo MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 120120120120Zearalenone MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 80808080Tossina T2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<° 20202020Tossina HT2 MP 502 rev 1 2017 µg/Kg<°

NOTE

^° Analisi subappaltata presso laboratorio esterno con metodica accreditata . Laboratorio n° 0183L riferimento Rapporto di prova 19SA09827.

° Analisi subappaltata presso laboratorio esterno iscritto nel registro regionale Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo 

nell'industria alimentare al n° 03002030702.

Fine del rapporto di prova

Il rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente. I campioni esaminati, salvo specifici accordi
intrapresi con il Laboratorio o situazioni particolari, vengono smaltiti dopo la verifica dei risultati di laboratorio. I dati del presente certificato si riferiscono al
campione pervenuto al Laboratorio e pertanto non attribuibili ad un’intera partita o ad un determinato lotto di produzione.

Legenda:
° Analisi Subappaltata
# Valore fuori dai limiti di legge previsti
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